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Anhang 1

EIB Geräte CST Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180 nach Ortswechsel oder Wiederaufbau
Struktur der Checklisten:
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Arbeitsschritt  Beschreibung  Anweisung  

1.   Vorbereitung     Bereitstellen   von Personal  und Ressourcen     Ausgebildetes Personal für die  Integration und  EIB  

     Werkzeuge      Technische Dokumentation für den  Aufbau  

    Aufbau Sterilisationsmodul  EinsLaz     Sterilisationsmoduls EinsLaz   aufgebaut      Ausrüstungsgegenstände gemäß  SAA_GRU_AUF_01   verteilt  

2.   Durchführung    

Schritt 1     Prüfen Elektroinstallation     Überprüfung anhand der Checklisten  F_GRU_AUF_1 5   und  F_GRU_AUF_ 2 4  

Schritt 2     Erst EIB     DLA CST anhand Checkliste  F_GRU_AUF_1 7  

Schritt 3     Wasserinstallation     das Anbinden an die externen  Versorgungs -   und Entsorgungsnetze  anhand Checkliste F_GRU_AUF_1 6  

     SDV DR9/18 mit dem Magnetventil  V8 verbinden  

     Die beiden Umlaufkühler 2000/20 mit  den Sterilisatoren VARIOKLAV ®   ECO 300 HC verbinden      an d i e Entsorgungsleitung anschließen  

Schritt 4     Erst EIB     WAM CST anhand F_GRU_AUF_1 6  

     SDV DR9/18 anhand  F_GRU_AUF_ 18  

     ST4 anhand F_GRU_AUF_1 9  

     PDS anhand F_GRU_AUF_10  

     RLT CST anhand F_GRU_AUF_20  

