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Beschreibung
Durchführung der Benutzeridentifizierung vor jedem Betrieb des RDE Belimed WD 430

	
	Achtung!
Der Bediener muss sich vor jedem Betrieb des Geräts anmelden.
Die Identifizierung wird an den Drucker oder das digitale Dokumentationssystem weitergegeben und der entsprechenden Charge zugeordnet.
Die Erfassung erfolgt über Bedieneinheit oder mittels Barcodeleser.
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	Personalschutz!
Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten!
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