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	SAA_UPR_INS_24

	
	Standardarbeitsanweisung

	

	
	Wartung
Druckluftanlage CST 
	



	Stammblatt

	Ziel
	Wartung Druckluftanlage CST

	Anwendungsbereich
	AEMP EL – Technikraum

	Zuständigkeit/Verantwortlichkeit
	TSA/Leitung AEMP

	Mitgeltende Dokumente
	F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich
SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich
HP_Da1543_DLA_CST_Betriebsanleitung
Geraetebuch
Pruef_Wartungsintervalle_Matrix
Desinfektionsplan




Beschreibung
Wartung der Druckluftanlage CST der Fa. HP Medizintechnik.
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	PERSONALSCHUTZ!
Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf den korrekten Eigenschutz mittels PSA achten!



Anwender – Wöchentliche Wartung
	Arbeitsschritt
	Beschreibung
	Anweisung

	1. Vorbereitung
	· Bereitlegen
	· PSA

	2. Durchführung
	Wöchentliche Wartung
	

	Schritt I
	· Prüfung 
	· Vorhandenes Kondenswasser aus dem Kessel entleeren
· Ist der Kompressor mit einem Filterdruckminderer ausgerüstet, so ist dieser durch Drücken des Stiftes am Boden des Schauglases zu entleeren

	Schritt II
	· Reinigung
	· Gerät mit einem Tuch von Schmutz und Staub befreien

	3. Abschließend
	
	

	Dokumentation
	· Wartung dokumentieren
	· Gerätebuch





Anwender – Monatliche Wartung
	Arbeitsschritt
	Beschreibung
	Anweisung

	1. Vorbereitung
	· Bereitlegen
	· PSA

	2. Durchführung
	Wöchentliche Wartung
	

	Schritt I
	· Prüfung 
	· Motor, Schläuche und System auf Undichtigkeiten überprüfe

	Schritt II
	· Reinigung
	· Gerät mit einem Tuch von Schmutz und Staub befreien

	3. Abschließend
	
	

	Dokumentation
	· Wartung dokumentieren
	· Gerätebuch




Hersteller - Jährliche Wartung
	Arbeitsschritt
	Beschreibung
	Anweisung

	1. Vorbereitung
	
	

	Einleitung
	· Antrag auf Instandhaltung rechtzeitig stellen
	· Rahmenverträge beachten
· IRV Standort Q/U2EE/R1870
· IRV Werk Q/U2EE/R1980
· Vorschriften für die Instandhaltung bei der Bundeswehr beachten

	2. Durchführung
	
	

	Wartung Jährlich
	· Gerät zur Einsteuerung an den Hersteller vorbereiten
	· Gerätebuch bereitlegen

	3. Abschließend
	
	

	Dokumentation
	· Wartung dokumentieren
	· Gerätebuch

	Archivierung
	· Servicebericht 
	· im Gerätebuch aufbewahren
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    Beschreibung   Wartung der Druckluftanlage CST der Fa. HP  Medizintechnik.    
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  Anwender  –   Wöchentliche Wartung  

Arbeitsschritt  Beschreibung  Anweisung  

1.   Vorbereitung     Bereitlegen     PSA  

2.   Durchführung  Wöchen tliche Wartung   

Schritt I     Prüfung      Vorhandenes Kondenswasser aus  dem Kessel entleeren      Ist der Kompressor mit einem  Filterdruckminderer ausgerüstet,  so ist dieser durch Drücken des  Stiftes am Boden des Schauglases  zu entleeren  
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