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Prüfung der Lagerqualität für Sterilgut
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	Hinweis
Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte Händedesinfektion achten!
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Stammblatt  

Ziel  Prüfung der Lagerqualität für Sterilgut  

Anwendungsbereich  AEMP EL  –   Sterilgutlager  

Zuständigkeit/Verantwortlichkeit  Technischer Sterilgutassistent/Leitung AEMP  
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    Beschreibung   Prüfung der Lagerqualität für Sterilgut    

 Hinweis   Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf eine korrekte  Händedesinfektion achten!  

    Anwender  –   T ä g liche Routinekontrolle  

Arbeitsschritt  Beschreibung  Anweisung  

1.   Vorbereitung     Bereitlegen     F_UPR_RKO_02  

2.   Durchführung    

Sterilgutlager     Prüfung der  Umgebungsbedingungen     Raumluftfeuchte   30%  -   60%  

     Temperatur   19°C  –   25°C  

     Staubablagerung oder  Kontamination auf den  Außenflächen   

     Mechanische Beanspruchung der  Sterilbarriere -   bzw.  Verpackungssysteme  

3.   Abschließend     Dokumentation und  Archivierung   

Dokumentation     Dokumentieren des  Ergebnisses     F_UPR_RKO_02  

    Archivierung     Archivierung in der QM - Akte  

     

